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Abstrak 
Metode analisis nitrit dan nitrat perlu dikembangkan untuk memonitor kualitas air minum. Kualitas air sumur untuk 
parameter nitrit dan nitrat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan kedalaman air sumur. Penelitian ini bertujuan 
menganalisis nitrit dan nitrat menggunakan asam p-aminobenzoat (PABA) pada air sumur di daerah perkotaan 
Yogyakarta. Analisis nitrit didasarkan pada reaksi antara ion nitrit dengan PABA yang membentuk senyawa azo dengan 
panjang gelombang maksimum 546 nm. Kedalaman air sumur di daerah Catur Tunggal rata-rata > 10 m. Kadar nitrit dan 
nitrat pada air sumur adalah 0,05-0,09 dan 8,22-36,58 mg/L. Kadar nitrit dan nitrat tersebut memenuhi baku mutu dan 
aman untuk dikonsumsi. Konsentrasi nitrit dan nitrat pada air RO adalah 0,05 dan 2,72-59,57 mg/L. Kadar nitrit pada air 
RO tidak memenuhi baku mutu sedangkan kadar nitrat memenuhi baku mutu kecuali RO 5.  
Kata kunci: air sumur, asam p-aminobenzoat, kualitas air minum, nitrat, nitrit. 
 
Abstract 
The method for analysis nitrite and nitrate had to developed to monitor the drinking water quality. The well water 
quality, especially for nitrite and nitrate were influenced by environmental conditions and depth of well. This study aims 
to analyze nitrite and nitrate using p-aminobenzoic acid (PABA) in ground water at urban areas of Yogyakarta. The 
analysis was based on the reaction between nitrite ions with PABA which form azo compounds with a maximum 
wavelength of 546 nm. The depth of wells at Catur Tunggal were more than 10 m. Concentration of nitrite and nitrate in 
well water were 0.05 to 0.09 and 8.22 to 36.58 mg / L. The concentrations met the standard for drinking water quality 
and was safe for consumption. The concentration of nitrite and nitrate in reverse osmosis (RO) water were 0.05 and 2.72 
to 59.57 mg / L. The concentration of nitrite did not meet the standard for drinking water quality while the concentration 
of nitrate met the standard for drinking water quality except RO 5. 




Peningkatan jumlah penduduk perkotaan akan 
meningkatkan kebutuhan air bersih. Salah satu 
sumber air bersih adalah air tanah. Peranan air tanah 
semakin lama semakin penting karena air tanah 
menjadi sumber utama air untuk memenuhi 
kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak seperti 
air minum, rumah tangga, industri, irigasi, 
perkotaan, dan lain-lain (Zeffitni, 2012). Salah satu 
pemanfaatan air tanah sebagai sumber air minum 
adalah penggunaan air sumur. Oleh karena itu, air 
sumur harus memenuhi parameter kualitas air 
minum seperti kandungan nitrit dan nitrat.  
Senyawa nitrogen (nitrit, nitrat dan amonia) di 
perairan secara alami berasal dari metabolisme 
organisme perairan dan dekomposisi bahan-bahan 
organik oleh bakteri (Indrayani dkk., 2015). Selain 
itu, nitrit dan nitrat di alam dapat dihasilkan secara 
alami maupun dari aktivitas manusia. Sumber alami 
nitrit dan nitrat adalah siklus nitrogen sedangkan 
sumber dari aktivitas manusia berasal dari 
penggunaan pupuk nitrogen, limbah industri dan 
limbah organik manusia. Pembentukan nitrit dan 
nitrat pada siklus nitrogen terjadi melalui proses 
fiksasi nitrogen oleh bakteri Rhizobium, nitrifikasi 
dan dinitrifikasi oleh bakteri Pseudomonas 
denitrifican. Nitritifikasi melibatkan dua proses 
yaitu nitritasi oleh bakteri Nitrosomonas dan 
nitratasi oleh bakteri Nitrobacter. Pada kondisi 
anaerob, nitrat adalah bentuk nitrogen yang cukup 
stabil tetapi dapat direduksi menjadi nitrit melalui 
proses nitratasi (Rosca dkk., 2009). 
144                                                               J. MANUSIA DAN LINGKUNGAN                                        Vol. 23, No. 2 
 
Kadar nitrit dan nitrat pada air sumur di daerah 
perkotaan dapat lebih tinggi akibat kontaminasi oleh 
limbah organik manusia. McQuillan (2004) 
menyatakan bahwa septic-tank dapat mempengaruhi 
kualitas air tanah. Hal ini disebabkan kondisi sumur 
yang dekat dengan septic-tank dapat meningkatkan 
kontaminasi yang berasal dari kotoran. Namun, 
kontaminasi tersebut juga dipengaruhi oleh muka air 
tanah (MAT), semakin dalam MAT maka semakin 
rendah kontaminasi yang terjadi pada air tanah. 
Penelitian kualitas air tanah di Kabupaten Brebes 
yang dilakukan oleh Miswadi (2009) menunjukkan 
bahwa kualitas air tanah yang baik dicapai pada 
MAT yang melebihi 2,17 m dari permukaan tanah.  
Kadar nitrit yang tinggi pada air minum dapat 
membahayakan kesehatan. Hal ini dikarenakan nitrit 
dapat membentuk senyawa N-nitroso yang bersifat 
karsinogenik, teratogenik, mutagenik dan dapat 
menyebabkan metamoglobinemia pada bayi 
(Erkekoglu dkk., 2009; Prasad dan Chetty, 2008). 
Batas maksimum konsentrasi nitrit dan nitrat di 
dalam air minum menurut Permenkes  
no 492/Menkes/Per/IV/2010 adalah 3 dan 50 mg/L 
(Anonim, 2010); pada air minum dalam kemasan 
(AMDK) menurut SNI 01-3553-2006 adalah 0,005 
dan 45 mg/L (Anonim, 2006) sedangkan 
berdasarkan Food and Drug Administration (FDA) 
dan Environmental Protection Agency (EPA) dalam 
GAO (Anonim, 2009) batas maksimum konsentrasi 
nitrit dan nitrat adalah 1 dan 10 mg/L. Untuk 
menjaga agar kadar nitrit dan nitrat di air minum 
selalu memenuhi baku mutu maka perlu dilakukan 
monitoring. Metode analisis nitrit dan nitrat yang 
telah digunakan adalah kromatografi (Thabano dkk., 
2004), Gas Chromatography-Mass Spectrometry/ 
GC-MS (Akyüz dan Ata, 2009), dan elekroforesis 
kapiler (Costa dkk., 2014). Metode-metode tersebut 
kurang sesuai untuk analisis nitrit dan nitrat secara 
rutin karena memerlukan preparasi sampel dan biaya 
operasional yang cukup mahal. Metode yang sering 
digunakan untuk analisis nitrit dan nitrat adalah 
metode spektrofotometri karena dapat dilakukan 
dengan spektrometer sederhana dan biaya 
operasional yang rendah. 
Analisis nitrit dan nitrat dengan metode 
spektrofotometri didasarkan pada reaksi diazotasi 
yaitu reaksi antara ion nitrit dengan senyawa amina 
yang selanjutnya dikopling oleh turunan benzena 
dan menghasilkan senyawa azo. Pada penelitian ini 
digunakan pereaksi asam p-aminobenzoat (PABA). 
Analisis nitrat dilakukan dengan metode tidak 
langsung dengan mereduksi nitrat menjadi nitrit. 
Reduktor yang digunakan pada penelitian ini adalah 
serbuk Zn. Pada penelitian ini dipelajari analisis 
nitrit dan nitrat menggunakan pereaksi PABA 
menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis 
yang akan diaplikasikan untuk menentukan kadar 




Alat dan Bahan 
Bahan yang digunakan adalah natrium nitrit 
(NaNO2), kalium nitrat (KNO3), asam p-
aminobenzoat (PABA), N-(1-naptil) etilendiamina 
dihidroklorida (NEDA), asam klorida (HCl), asam 
asetat (CH3COOH), natrium asetat (CH3COONa). 
Bahan-bahan yang digunakan berasal dari Merck. 
Sampel yang digunakan adalah air sumur yang 
diambil di 5 padukuhan di Desa Catur Tunggal 
(Padukuhan Blimbing Sari, Mrican, Samirono, 
Sagan dan Karang Malang) pada tanggal 9 Maret 
2015 dan 4 April 2015, air RO (reverse osmosis) 
yang diambil di 5 tempat pengisian ulang di sekitar 
UGM pada tanggal 19 Maret 2015. 
Peralatan yang digunakan adalah neraca 
analitik (Mettler AE100), pH meter HM-30R, 
pengaduk magnetik, pemanas air, termometer, dan 
centrifuge biofuge  
 
Prosedur Penelitian 
Optimasi kondisi analisis nitrit dan nitrat 
Optimasi kondisi analisis nitrit yang dilakukan 
adalah penentuan panjang gelombang senyawa azo, 
waktu pembentukan ion benzenadiazonium, waktu 
pembentukan dan kestabilan senyawa azo, fraksi 
mol NEDA serta pengaruh penggunaan buffer. Pada 
analisis nitrat dilakukan optimasi temperatur, pH 
buffer, waktu reduksi dan jumlah serbuk Zn. 
 
Analisis nitrit pada air sumur dan air RO  
Sejumlah 5,0 mL sampel air sumur dan air RO 
ditambahkan 2,0 mL HCl 1 M; 1,0 mL PABA 7,29 
× 10-4 M pada labu takar 25 mL dan didiamkan 
selama 5 menit. Selanjutnya ditambahkan 1,0 mL 
NEDA 7,72 × 10-4 M dan buffer asetat pH 3 hingga 
tanda batas. Larutan azo yang terbentuk didiamkan 
selama 40-120 menit pada tempat gelap dan diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang 546 nm. 
Analisis dilakukan sebanyak 5 pengulangan pada 
hari yang sama. 
 
Analisis nitrat pada air sumur dan air RO   
Sejumlah 10,0 mL sampel air sumur dan air RO 
ditambahkan 5,0 mL buffer amonia pH 11. Larutan 
didiamkan di dalam air panas hingga temperatur 
larutan mencapai 40-50 ºC dan ditambahkan 100,0 
mg bubuk Zn. Selanjutnya diaduk selama 5 menit 
menggunakan pengaduk magnetik. Kemudian 
larutan disentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm 
selama 10 menit. Sejumlah 5,0 mL nitrit hasil 
reduksi pada sampel air sumur dan RO ditambahkan 
2,0 mL HCl 1 M; 1 mL PABA 7,29 × 10-4 M pada 




labu takar 25 mL dan didiamkan selama 5 menit. 
Selanjutnya ditambahkan 1,0 mL NEDA 7,72 × 10-4 
M dan buffer asetat pH 3 hingga tanda batas. Larutan 
azo yang terbentuk didiamkan selama 40-120 menit 
pada tempat gelap dan diukur absorbansinya pada 
panjang gelombang 546 nm. Analisis dilakukan 
sebanyak 5 pengulangan pada hari yang sama. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Optimasi Kondisi Analisis Nitrit Menggunakan 
PABA 
Senyawa azo hasil reaksi antara nitrit dengan 
pereaksi PABA dan NEDA mempunyai panjang 
gelombang maksimum 546 nm (Gambar 1). 
Pembentukan senyawa azo terjadi pada rentang 
waktu antara 2-20 menit dan konstan pada rentang 
30-120 menit (Gambar 2). Stoikiometri antara 
PABA dan NEDA tercapai pada fraksi mol NEDA 
0,5 atau saat perbandingan mol PABA dan NEDA 
yaitu 1 : 1 (Gambar 3). Mekanisme reaksi diazotasi 
menggunakan PABA dan NEDA berdasarkan 
perbandingan mol yang diperoleh disajikan pada 
Gambar 4 (Tsikas, 2007; Pandurangappa dan 
Venkataramanappa, 2011). 
Reaksi diazotasi berlangsung optimum pada 
penggunaan buffer asetat pH 3 dan mempunyai pH 
larutan antara 1,24-1,28. pH larutan azo ini sesuai 
dengan pH larutan azo yang dihasilkan dengan 
menggunakan agen pengkopling NEDA yaitu 1-2 
(Tsikas, 2007). 
 
Optimasi Kondisi Analisis Nitrat Menggunakan 
Serbuk Zn 
Analisis nitrat dilakukan dengan mereduksi 
nitrat menjadi nitrit menggunakan serbuk Zn pada 
suasana basa. Suasana basa diperoleh dengan 
penambahan buffer pH 11. Reaksi redoks yang 
terjadi disajikan pada persamaan 1 (Harris, 2010; 





Gambar 1. Spektra UV-Vis senyawa azo hasil 
reaksi antara ion nitrit dengan PABA dan NEDA 
pada suasana asam dengan menggunakan berbagai 
konsentrasi a = 0,12; b = 0,20 dan c = 0,32 mg/L. 
 
 
Gambar 2. Absorbansi senyawa azo sebagai fungsi 
waktu. 
 
Gambar 3. Absorbansi larutan azo sebagai fungsi 
fraksi mol NEDA. 
Gambar 4. Mekanisme reaksi diazotasi antara ion 
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Reduksi nitrat menjadi nitrit optimum pada 
temperatur 40-50 °C selama 5 menit dengan 
menggunakan serbuk Zn 100,0 mg (Gambar 5). 
Penggunaan serbuk Zn > 100,0 mg dapat 
mengakibatkan reaksi 1 tidak optimal karena serbuk 
Zn mendonorkan elektron lebih banyak sehingga 
menghasilkan amonia. Hal ini sesuai dengan hasil 
penelitian Kumar dan Chakraborty (2006), di mana 
amonia lebih banyak dihasilkan daripada nitrit saat 
Mg yang digunakan lebih banyak. 
 
Validasi Metode Analisis 
Validasi metode analisis dilakukan setelah 
didapatkan kondisi optimum analisis nitrit dan nitrat 
menggunakan PABA. Validasi metode yang 
dilakukan adalah penentuan linearitas, sensitivitas, 
batas deteksi, batas kuantifikasi, keterulangan dan 
akurasi. Validasi metode nitrit dan nitrat disajikan 
pada Tabel 1. Berdasarkan nilai validasi yang 
diperoleh, metode analisis nitrit dan nitrat 
menggunakan PABA mempunyai sensitivitas 
sedang, batas deteksi yang rendah, akurasi dan 
keterulangan yang baik. 
 
 
Gambar 5. Pengaruh berat serbuk Zn terhadap 
absorbansi larutan Azo pada temperatur 40-50 °C 
selama 5 menit .  
 
Tabel 1. Parameter validasi metode analisis nitrit dan nitrat. 













Absorptivitas molar (L mol-1 cm-1)  5,23 × 104 2,91 × 104 
LOD (µg/L) 2,3 6,8 
LOQ (µg/L) 6,9 20,5 


























Gambar 6. Tempat pengambilan sampel S1= padukuhan Mrican, S2 = padukuhan Karangmalang, S3 = 
padukuhan Samirono, S4 = padukukan Sagan dan S5 = padukuhan Bilimbingsari. 




Analisis Nitrit dan Nitrat pada Air Sumur dan 
Air RO 
Metode analisis nitrit dan nitrat yang telah 
memenuhi parameter validasi metode (Tabel 1) 
digunakan untuk menganalisis nitrit dan nitrat di 
dalam sampel. Sampel yang digunakan yaitu air 
minum yang terdiri dari 5 air sumur yang diambil 
dari 5 padukuhan di Desa Catur Tunggal yang 
merupakan daerah padat penduduk (Gambar 6) dan 
5 sampel pembanding yaitu air RO yang diambil di 
tempat yang berbeda. Pengambilan sampel air sumur 
dilakukan pada tanggal 9 Maret 2015 dan 4 April 
2015 sedangkan air RO pada 13 Maret 2015. Hasil 
analisis nitrit pada 10 sampel disajikan pada Gambar 
7. 
Berdasarkan Gambar 7, nitrit terdeteksi pada 3 
sampel air minum dari 10 sampel air minum yaitu 
pada air sumur 4, sumur 5, dan air RO 1. Pada air 
sumur 4 dan 5 mengandung nitrit sebanyak 0,05 dan 
0,09 mg/L. Kadar nitrit ini memenuhi baku mutu air 
minum menurut Permenkes no 492/Menkes/Per/ 
IV/2010 (Anonim, 2010), FDA dan EPA (Anonim, 
2009) sehingga aman untuk dikonsumsi. Pada air 
RO 1 mengandung nitrit sebanyak 0,05 mg/L. Kadar 
nitrit tersebut tidak memenuhi baku mutu nitrit untuk 
AMDK berdasarkan SNI 01-3553-2006 (Anonim, 
2006) sehingga dapat membahayakan kesehatan 
khususnya bayi. Namun, kadar nitrit ini masih 
memenuhi baku mutu nitrit menurut FDA dan EPA 
(Anonim, 2009). Kadar nitrit yang tidak memenuhi 
baku mutu pada air RO dapat disebabkan sumber air 
minum yang digunakan telah tercemar nitrit atau 
proses filtrasi yang digunakan tidak mampu 
menghilangkan nitrit. 
Hasil analisis nitrat pada sampel air minum 
disajikan pada Gambar 8. Berdasarkan Gambar 8, 
nitrat terdapat pada semua sampel air minum dengan 
kadar yang berbeda-beda. Kadar nitrat pada sampel 
air sumur berada pada rentang 8,22-36,58 mg/L dan 
memenuhi baku mutu air minum menurut 
Permenkes no 492/Menkes/Per/IV/2010 (Anonim, 
2010). Kadar nitrat pada air RO berada pada rentang 
2,72-59,56 mg/L. Kadar nitrat pada sampel air RO 1 
- 4 memenuhi baku mutu menurut SNI 01-3553-
2006 (Anonim, 2006) sedangkan air RO 5 tidak 
memenuhi baku mutu. Kadar nitrat pada air RO 5 
yang tidak memenuhi baku mutu dapat 
membahayakan kesehatan khususnya kesehatan 
bayi. Kadar nitrat yang tidak memenuhi baku mutu 
disebabkan sumber air yang digunakan telah 
tercemar nitrat dan proses filtrasi yang digunakan 
tidak mampu mengurangi kadar nitrat tersebut. 
Sampel yang memenuhi baku mutu FDA dan EPA 
hanya sampel S1, RO 3, dan RO 4 (Anonim, 2009).  
Kadar nitrit dan nitrat pada air sumur masih 
memenuhi baku mutu kualitas air minum dan aman 
 
Gambar 7. Konsentrasi nitrit pada sampel air sumur 
dan air RO. TD = tidak terdeteksi. 
 
 
Gambar 8. Konsentrasi nitrat pada sampel air sumur 
dan air RO. 
 
untuk dikonsumsi meskipun letak sumur berdekatan 
dengan septic-tank. Hal ini disebabkan kedalaman 
air sumur rata-rata > 10 m atau lebih rendah daripada 
septic-tank sehingga senyawa atau bakteri yang 
terdapat di dalam septic-tank tidak 
mengkontaminasi air sumur. Miswadi (2009) 
menyatakan bahwa kualitas air tanah yang baik 
dicapai pada muka air tanah (MAT) yang melebihi 
2,17 m dari permukaan tanah sehingga limbah 
organik manusia tidak mengkontaminasi air sumur. 
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian 
Emmanuel dkk., (2009) yang menyatakan bahwa 
kontaminasi nitrat pada air sumur terjadi pada sumur 
dangkal.  
Kadar nitrat pada air sumur lebih tinggi 
daripada nitrit menandakan bahwa siklus nitrogen di 
alam masih berlangsung dengan baik karena nitrat di 
alam lebih stabil daripada nitrit. Selain itu, kualitas 
air sumur untuk parameter nitrat lebih baik daripada 
air RO 1 dan 5. Kadar nitrat pada air RO lebih tinggi 
daripada air sumur karena sumber air yang 
digunakan merupakan air permukaan sehingga 
mudah terkontaminasi sedangkan air sumur 
merupakan air tanah yang tingkat kontaminasinya 
bergantung pada kedalaman air. Namun, kadar nitrit 
pada air RO relatif rendah daripada air sumur 
dikarenakan air RO mengalami proses filtrasi nitrit. 
 
 




Monitoring nitrit dan nitrat dalam sampel air 
bersih pada daerah perkotaan sangat diperlukan. 
Sumur-sumur di Daerah Catur Tunggal, DIY 
tergolong sumur dalam sehingga kontaminasi nitrit 
dan nitrat yang berasal dari septic tank relatif rendah. 
Kadar nitrit dan nitrat pada sumur adalah 0,05-0,09 
dan 8,22-36,58 mg/L. Kadar nitrit dan nitrat pada air 
sumur memenuhi baku mutu kualitas air minum dan 
aman untuk dikonsumsi. Kualitas air sumur untuk 
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